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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас


	гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120
	тел.:
	056/ 807302, факс 056/ 816261

	e-mail:
	rzi@rzi-burgas.com
	site:
	www.rzi-burgas.com


Изх. №................................................
ДО

г-н(г-жа)............................................
длъжност:...........................................
адрес:..................................................
СТАНОВИЩЕ
на отдел ”Радиационен контрол“ към Дирекция „Обществено здраве”

при РЗИ-Бургас

ОТНОСНО: Въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ.................................................., намиращ се в базата на ................................... (адрес:..........................................................)
1. Обектът съответства на съгласувания с писмо №……………..лъчезащитен проект. 
2. Налични са следните индивидуални лъчезащитни средства за персонала и пациентите:

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
3. Лицата, които ще работят с ИЙЛ имат редовен медицински допуск за работа в среда на йонизиращи лъчения, издаден от НЦРРЗ, както и редовни удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ (издадени от :...........................................................).
4. Осигурен е индивидуален дозиметричен контрол с ФД (ТЛД) по договор с ................................................................................................
5. Налични са следните документи:

а/ заповеди за определяне на отговорните лица и персонала, работещ в среда на йонизиращи лъчения.

б/ текстови документи: програма за дозиметричен контрол, програма за осигуряване на качеството при работа с ИЙЛ, инструкция за радиационна защита, правилник за вътрешния ред.
в) технически документи: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Извършените дозиметрични измервания на работната среда от отдел ”Радиационен контрол” при РЗИ-Бургас показват, че стойностите на еквивалентната доза от фотонно лъчение при професионално облъчване съответстват на изискванията на Наредба за радиационна защита (ДВ бр.16/2018г) - протокол № ........ от.....................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът с ИЙЛ......................................... е готов за въвеждане в редовна експлоатация без забележки.
Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ
Директор Регионална здравна инспекция-Бургас
